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Clima Sensor US

Geräte - Konfiguration
siehe Bestell - Nr.
Bedienungsanleitung

Instument - Configuration
see Order - No.
Instruction for use

Clima Sensor US 4. 920x. 00. 999

L K U M  I H A B C N O P S T E F D G R

-+

Kabel / Cable
509 311 / 213 063
Kabel - Konfektionierung

Cable Assembly

0. 9200. 20. 901

Ausgang skalierbar

Ausgang Output
8 x 0...10V

Output scallable

Vollduplex
Full Duplex

Halbduplex
Half Duplex

P A R A M E T E R   OL  = ..............................

( *1 ) Clima Sensor 4. 9200. 00. 999
( *2 ) Clima Sensor 4. 9200. 01. 999
( *3 ) Clima Sensor 4. 9200. 02. 999

( *4 ) Clima Sensor 4. 9200. 03. 999

x
x

x

Spezifische/ specific Parameter

2 0 1 4
15. 04. Müller

S C H 1 3 8 3
4. 9200. 00. 000

Anschlußschaltbild / Connection

S c h  1 3 8 3
Adolf Thies

GmbH & Co KG
Göttingen


